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A produção de calor devido ao efeito da polimerização do cimento ósseo pode 
resultar em danos irreversíveis de necrose térmica no tecido adjacente. No entanto, este 
fenómeno pode, em alguns casos, beneficiar clinicamente as situações patológicas. O 
objetivo deste trabalho é avaliar a minimização da evolução de sarcomas ósseos, através 
da injeção de ampolas de cimento ósseo que preencherão o espaço da lesão lítica tumoral. 
Neste sentido, foi realizado um estágio de três meses no serviço de radiologia na 
clínica SMIC Boavista no Porto para uma melhor aprendizagem das metodologias 
clínicas, interpretação e recolha de algumas imagens médicas. Em simultâneo, foram 
também recolhidas imagens médicas no serviço de Ortopedia do Centro Hospitalar do 
Porto (CHP). Através da avaliação prévia dessas imagens médicas por grupos de análise 
(género, idade, órgão afetado e patologia associada) foram desenvolvidos modelos 
computacionais. 
Pretende-se assim efetuar uma avaliação do efeito benéfico da produção de calor 
em tecidos com sarcoma, recorrendo à injeção de cimento ósseo, através do 
desenvolvimento de diferentes modelos computacionais para análise térmica em regime 
transiente. Foram utilizados quatro diferentes cimentos ósseos, sendo um deles um 
cimento utilizado no serviço de Ortopedia no CHP. Este trabalho permitiu obter uma 
discussão de resultados, para que em conjunto com o CHP, exista uma melhor perceção 
na utilização do cimento ósseo no tratamento de lesões tumorais.  
Como conclusões gerais, a maior temperatura e a necrose térmica ocorrem na 
interface cimento-osso-tumor na presença de uma haste intramedular. O preenchimento 
com um cimento ósseo de menor viscosidade e a estabilização estrutural com uma haste 
intramedular de titânio em ossos longos, podem traduzir-se numa aplicação cujo objetivo 
clínico seja o tratamento de lesões líticas metastáticas para o controlo local do 
crescimento tumor. 
 






The heat generation due to the effect of the bone cement polymerization can result in 
irreversible damages of thermal necrosis in the adjacent tissue. However, in some 
situations, this phenomenon could have clinically advantages. The main objective of this 
study is to evaluate the minimization of bone sarcomas by injecting bone cement and 
filling the space of the tumor lithic lesion. 
According to this project, an internship of three months was carried out in the clinic 
radiology service at SMIC Boavista for a better learning of the clinical approaches, 
interpretation and collection of some medical images. In simultaneous, others medical 
images were collected at the Orthopaedics Service of the Hospital Centre of Porto (CHP). 
Through the previous evaluation of the medical images in groups of analysis (gender, age, 
affected organ and associated pathology) different computational models were developed. 
It is intended to obtain an evaluation of the useful effect of heat generation on tissues 
with sarcoma using different computational models for transient thermal analysis. Four 
different bone cements were considered, one of which is a bone cement used clinically in 
the CHP. This work allowed to obtain a discussion of results, that in conjunction with 
CHP could allow for a better understanding to the use of bone cement in the tumor lesions 
treatment. 
As general conclusions, the high temperature and the thermal necrosis occur in the 
cement-bone-tumor interface in the presence of intramedullary nail. The bone cement 
filling with lower viscosity and the structural stabilization of long bones with 
intramedullary titanium stem, could be applied as a clinical objective to the treatment of 
metastatic lytic lesions in confined control tumor growing. 
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1. Introdução  
Com a evolução da ciência e das novas tecnologias de diagnóstico médico, foi 
possível observar uma melhoria contínua nos tratamentos em geral e no auxílio à 
qualidade de vida dos doentes do foro oncológico. 
Os sarcomas são tumores malignos raros, formados a partir de tecido 
mesenquimatoso e que frequentemente se situam nas extremidades. Estes tumores 
formam-se a partir de tecido ósseo, conjuntivo, cartilaginoso muscular, adiposo, nervos 
periféricos e vasos sanguíneos. Estes tumores incidem em qualquer idade e em qualquer 
região do corpo do doente.  
Até há poucas décadas, o tratamento cirúrgico dos sarcomas passava quase 
exclusivamente pela amputação do membro afetado. A partir dos anos 70-80, os avanços 
na quimioterapia, avaliação radiológica, técnicas cirúrgicas e a própria tecnologia de 
materiais e implantes de reconstrução, conduziram a avanços com o desenvolvimento da 
cirurgia de preservação do membro e consequente melhor qualidade de vida do doente 
[1].  
A cimentação é uma técnica utilizada por exemplo em procedimentos percutâneos 
como vertebroplastia, cifoplastia, osteoplastia e sacroplastia [2]. O desenvolvimento de 
substitutos ósseos sintéticos, nas últimas décadas, tem cada vez mais importância. Os 
cimentos ósseos são biomateriais sintéticos compostos por um polímero (pó) e um 
componente líquido (monómero), utilizados com muito sucesso em diversas aplicações 
médicas, tal como na cirurgia ortopédica e dentária. Uma das principais aplicações dos 
cimentos ósseos é a fixação de próteses, através do preenchimento do espaço livre entre 
a prótese e o osso. A introdução de cimento ósseo no tecido tem como objetivo tratar ou 
prevenir fraturas patológicas vertebrais e extraespinhais, aliviando a dor em doentes com 
osteoporose e metástases ósseas, por exemplo [2].  
Atualmente, há uma grande variedade de cimentos injetáveis disponíveis para 
utilização. Os profissionais, devem por isso, estar familiarizados com as diferenças em 
termos de síntese química, viscosidade, tempos de polimerização, temperatura máxima 
do processo de polimerização, biocompatibilidade, resistência mecânica, radiopacidade e 




Os cimentos ósseos mais utilizados são os acrílicos, nomeadamente o PMMA 
(polimetilmetacrilato), devido às suas propriedades estruturais, físicas, excelente 
biocompatibilidade, fácil manipulação e baixo custo. Uma das desvantagens na utilização 
de cimentos ósseos é o desenvolvimento da necrose térmica nos tecidos, durante o 
processo de polimerização do próprio cimento.  
Naturalmente, os profissionais clínicos devem avaliar cuidadosamente cada 
situação e ter um conhecimento dos resultados esperados e possíveis complicações. A 
compreensão das vantagens e limitações dos diferentes materiais de preenchimento é 
crucial para um procedimento bem-sucedido.  
O PMMA, devido às suas propriedades estruturais e físicas, possui uma reação 
exotérmica em que a sua dimensão volumétrica se altera durante o processo de 
polimerização com a geração de calor [3]. O calor gerado pode levar à necrose térmica 
das células e à formação de tensões residuais.  
Existem vários estudos acerca da reação exotérmica da polimerização do cimento e 
resultados preditivos sobre o aumento da temperatura, função da polimerização que é 
dependente do tempo [3], [4]. O processo de polimerização liberta uma grande quantidade 
de calor, podendo a temperatura alcançar 90ºC dentro do organismo. A polimerização 
muda o volume do cimento, uma vez que a mistura encolhe inicialmente, expande na fase 
de libertação de calor e diminui novamente quando arrefece. Em teoria o monómero perde 
20% do seu volume inicial. A apresentação das propriedades do cimento e o seu manuseio 
são importantes para que as diferentes fases (mistura, processamento e endurecimento ou 
cura) permitam alcançar os resultados esperados. 
O presente trabalho tem como objetivo a avaliação do efeito benéfico da produção 
de calor em tecidos com sarcoma, utilizando diferentes modelos computacionais de 
análise térmica em regime transiente. Através dos resultados obtidos foi possível 
contribuir para uma análise e discussão dos mesmos em conjunto com o CHP. A aplicação 
da técnica de cimentação e os resultados de campos de temperaturas permitem concluir 
sobre o tipo e a adequação do cimento ósseo no tratamento de tumores ósseos. 
A obtenção de imagens médicas necessárias à construção dos diferentes modelos 
computacionais foi efetuada durante um estágio de curta duração nos serviços de 
radiologia na clínica SMIC e CHP do Porto. 
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1.1. Contextualização do trabalho 
Este trabalho é composto por diferentes capítulos apresentados na forma resumida 
seguinte. No capítulo 1 é efetuada a introdução do tema em estudo, seguida de uma breve 
explicação da estrutura do relatório.  
O capítulo 2 apresenta a descrição da constituição do osso, nomeadamente o tecido 
ósseo, a matriz óssea, as células constituintes, os processos de formação e reabsorção 
óssea. Neste capítulo serão ainda abordados os tumores ósseos, nomeadamente os 
osteossarcomas (sarcomas ósseos), sarcoma de Ewing e os tumores ósseos metastáticos, 
com a descrição da artrose, sintomas, meios de diagnóstico e possíveis curas. Será ainda 
realizada uma abordagem acerca dos cimentos ósseos, o processo de polimerização, as 
técnicas de cimentação e quais as principais marcas de hastes intramedulares. 
O capítulo 3 descreve os diferentes tipos de diagnóstico e a descrição das salas de 
exames médicos da clínica SMIC Boavista.  
O capítulo 4 apresenta os modelos computacionais desenvolvidos, o procedimento 
numérico de análise e os resultados.  
No capítulo 5 é feita a análise e a discussão dos resultados obtidos.  
Por último, no capítulo 6 são apresentadas as conclusões e apreciações finais do 






Capítulo 2- Revisão Bibliográfica 
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2.1. Tecido ósseo 
O sistema esquelético é de extrema importância para a vida do ser humano devido 
ao seu desempenho fundamental no suporte mecânico e na homeostasia mineral. O 
esqueleto é composto por 206 ossos de tamanho e formato variados, sendo estes 
conectados por uma variedade de articulações que permitem uma ampla variedade de 
movimentos mantendo a estabilidade estrutural [5].  
O tecido ósseo é o principal componente do esqueleto humano. É um dos tecidos 
mais rígidos e resistentes do corpo humano e, embora com uma estrutura relativamente 
leve, a sua arquitetura permite suportar forças consideráveis resultantes do peso do corpo 
e da tensão muscular. Os sais de cálcio depositados na matriz constituinte do tecido ósseo 
conferem rigidez ao tecido. O esqueleto articulado é responsável pela forma do corpo 
onde as estruturas esqueléticas são o apoio dos músculos, transformando a contração 
muscular em movimentos úteis e funcionando também como alavancas ampliando as 
forças geradas pela contração muscular [5,6]. 
O tecido ósseo, sendo uma forma especializada de tecido conjuntivo, é constituído 
por células e matriz extracelular. A matriz extracelular, também designada de matriz 
óssea, apresenta-se fortemente mineralizada oferecendo desta forma dureza ao tecido 
ósseo. As superfícies externa e interna do tecido ósseo estão envolvidas por tecido 
conjuntivo designado de periósteo e endósteo respetivamente [6]. A Figura 1 representa 
um corte sagital do fémur, onde se pode observar os principais constituintes do tecido 
ósseo. 
 
Figura 1- Estrutura de um osso longo [7].  
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Nos ossos verifica-se que há zonas com minúsculas cavidades delimitadas por 
trabéculas de tecido ósseo e zonas sem cavidades. No primeiro caso designam-se por 
ossos esponjosos ou trabeculares e no segundo caso por ossos compactos ou corticais [6]. 
O tecido ósseo esponjoso é formado por finas trabéculas paralelas entre si. O osso 
trabecular apresenta maior capacidade metabólica e maior atividade de remodelação 
óssea devido a este apresentar uma maior área de superfície em comparação com o osso 
cortical [8]. 
O tecido ósseo compacto ou cortical é constituído por sistemas de Harvers, sendo 
composto por várias lamelas. Esta organização do tecido ósseo compacto em lamelas 
representa um compromisso entre a solidez e a resistência do tecido [9]. O osso cortical 
apresenta maior densidade e menor porosidade em relação ao osso trabecular e a sua 
resistência pode atingir até 10 vezes a do osso esponjoso [8].  
 
2.1.1 Matriz e células do tecido ósseo  
A matriz óssea é constituída por duas componentes, cerca de 50% do peso da matriz 
constitui a parte inorgânica e o restante constitui a parte orgânica, aproximadamente.  
Na parte orgânica da matriz predominam as fibras de colagénio e outros 
constituintes participantes nos processos de mineralização e adesão dos elementos de 
hidroxiapatite. Na parte inorgânica da matriz predominam os iões cálcio e fosfato que 
constituem os cristais de hidroxiapatite, embora ainda possam ser encontrados em menor 
quantidade outros iões [6].  
A associação dos cristais de hidroxiapatite (parte inorgânica) às fibras de colagénio 
(parte orgânica) conferem a dureza e resistência do tecido ósseo, para que possa 
desempenhar as suas funções e suportar os esforços mecânicos [6,9]. 
Os osteoblastos são células situadas nas superfícies do tecido ósseo em crescimento, 
localizados em íntimo contato com o endósteo ou o periósteo. Este tipo de célula sintetiza 
a parte orgânica da matriz. A matriz recém sintetizada deposita-se em torno do 
osteoblasto, envolvendo-o. Antes de sofrer o processo de mineralização, esta matriz 
denomina-se por osteoide.  
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Em simultâneo, os osteoblastos vão perdendo a capacidade de síntese dos 
componentes da matriz e passam a designar-se por osteócitos, maior contingente de 
células do tecido ósseo. Embora sem atividade sintética, os osteócitos têm um papel 
crucial na manutenção da matriz óssea [6]. 
A Figura 2 representa um esquema da distribuição das células osteoblásticas e dos 
osteócitos, sendo possível a sua observação na matriz óssea. 
 
Figura 2- Esquema representativo da distribuição das células osteoblásticas e dos osteócitos [10]. 
 
No osso compacto, o colagénio, constituinte predominante da matriz óssea, é 
depositado num padrão paralelo estratificado e mecanicamente forte. O colagénio 
deposita-se numa direção dependente da tensão máxima a que os ossos estão submetidos, 
conferindo deste modo o máximo de resistência para um mínimo de volume ósseo. 
No osso trabecular os osteoblastos depositam o colagénio de maneira irregular. 
Deste modo, o osso trabecular em comparação com o osso compacto apresenta um menor 
grau de eficiência e maior fragilidade, com uma maior tendência para a ocorrência de 
fraturas quando sujeito a maiores esforços [6]. 
No tecido ósseo aparece uma outra linhagem de células nomeadamente os 
osteoclastos. Estes estão situados na superfície óssea, principalmente no endósteo. Os 





2.1.2. Mecanismos de reabsorção e formação óssea 
Durante o crescimento, no aumento do volume do esqueleto (modelação óssea), a 
formação do osso predomina. Uma vez que o esqueleto atinge a maturidade, a degradação 
e a renovação do osso, responsáveis pela manutenção do esqueleto, são designados 
processos de remodelação óssea.  
Os fenómenos de reabsorção e de formação óssea são compreendidos por dois tipos 
de células distintos, nomeadamente os osteoblastos que produzem a matriz óssea e os 
osteoclastos que a reabsorvem. A mineralização é um processo minuciosamente regulado 
pelos osteoblastos [5,9]. 
Durante o processo de reabsorção óssea, o tecido cortical é constituído por 
verdadeiros túneis/cones de reabsorção, onde são preenchidos lentamente por novo osso 
conhecidos como cuttings/filling cones. Nas trabéculas do tecido ósseo esponjoso, os 
locais em reabsorção apresentam-se como escavações ou lacunas (lacunas de Howship) 
[8]. O desenvolvimento dos osteoclastos é controlado pelos osteoblastos em conjunto com 
as células do estroma. Deste modo é assegurada uma rígida conjugação entre a formação 
e a reabsorção óssea vital para o sucesso do sistema esquelético [5,9]. 
A Figura 3 apresenta um esquema do ciclo de reabsorção óssea.  
 





Tal como é possível observar na Figura 3, o ciclo de reabsorção óssea compreende 
uma série ordenada de eventos que vão converter uma superfície em repouso numa zona 
em remodelação, seguindo uma sequência: Início-Reabsorção-Reversão-Formação-
Remodelação completa.  
A fase de início compreende o reconhecimento de uma área precisa da superfície 
óssea e a sua preparação para o processo de remodelação. 
Na fase de reabsorção os osteoclastos efetuam no osso esponjoso, lacunas de 
contornos muito irregulares (lacunas Howship) e no osso cortical, cavidades cilíndricas 
designadas por cones de reabsorção (cutting cones). De seguida os osteoblastos são ativos 
iniciando-se desta forma a formação da matriz óssea. 
Na fase de reversão verifica-se uma complexa comunicação bidirecional entre os 
osteoclastos e os osteoblastos, sendo esta fase responsável pela inibição da atividade dos 
osteoclastos e em simultâneo pela promoção da atividade dos osteoblastos [8]. 
O preenchimento da cavidade de reabsorção é naturalmente da responsabilidade das 
células osteoblásticas. Esta fase, denominada de formação, consiste na síntese de matriz 
osteóide e na sua posterior mineralização, tendo como resultado final a reconstrução da 
lacuna óssea (de Howship) ou de um cone de reabsorção óssea com novo osso. 
A remodelação completa é da responsabilidade dos osteócitos. Os osteócitos 
presentes na matriz óssea mineralizada estão envolvidos num processo de regulação, que 
determina a diferenciação dos osteoblastos secretores em células de revestimento ósseo, 
finalizando desta forma o ciclo de remodelação óssea. 
É de realçar que no ciclo de remodelação a fase de reabsorção é mais rápida do que 
a de formação. Normalmente, a quantidade de tecido ósseo reabsorvido num período de 
3 semanas leva aproximadamente 3 meses a ser substituído. Por outro lado, a velocidade 
da remodelação do osso esponjoso ou trabecular é muito maior que a do osso cortical. 
Este aspeto está intimamente relacionado com a sua grande área de superfície de contacto 
com o meio envolvente, respondendo com mais facilidade às várias solicitações, 
apresentando uma maior capacidade metabólica e de remodelação do que o osso cortical. 
A maior parte das doenças metabólicas e inflamatórias que atingem o tecido ósseo, 
manifestam-se geralmente por perturbações na dinâmica da remodelação, resultando, 
quase invariavelmente, num decréscimo da massa óssea [8]. 
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O pico de massa óssea é atingido no início da vida adulta entre os 20-30 anos após 
o final da modelação óssea. Este é determinado por uma variedade de fatores, incluindo 
o tipo de recetor de vitamina D herdado, o estado de nutrição, o nível de atividade física, 
a idade e o estado hormonal. A massa óssea diminui de uma forma contínua em ambos 
os géneros a partir dos 30 anos. No entanto, na mulher diminui de uma forma abrupta e 
rápida depois do aparecimento da menopausa. Nesta fase a quantidade de osso 
reabsorvido excede a quantidade de osso formado resultando numa diminuição da massa 
esquelética [9]. À medida que a idade avança o processo contínuo e obrigatório de 
remodelação óssea, indispensável e desejável num osso normal, realiza-se de uma forma 
desequilibrada em que a quantidade do osso destruído é sempre superior à quantidade do 
osso formado. Isto conduz a uma estrutura óssea composta por trabéculas muito finas que 





2.2. Tumor ósseo  
Tumor é qualquer proliferação celular que cresce anormalmente [11]. Os tumores 
podem ser divididos em dois grupos: benignos e malignos, sendo que os malignos podem 
ainda ser subclassificados como tumores malignos primários, secundários e metastáticos. 
Todas as lesões podem ser classificadas de acordo com o tecido de origem (Tabela 1).  
Tabela 1- Tumores ósseos [11].  
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Tumor de células gigantes 
 




Cisto ósseo simples 




Os sintomas de tumor ósseo incluem dor, presença de massa, deformidade, 
distúrbio da função articular e fratura patológica. A dor associada aos tumores ósseos é 
tipicamente profunda e apenas moderadamente aumentada pela atividade física.  
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A dor que aparece durante o repouso ou à noite sugere um tumor maligno, no 
entanto, alguns tumores benignos (por exemplo osteoma osteoide) causam dor noturna 
[11].  
 
2.2.1. Tumores Ósseos Malignos 
2.2.1.1 Osteossarcoma  
O osteossarcoma representa apenas 0,2% das lesões malignas, mas é o tumor 
maligno primário mais comum. A doença geralmente desenvolve-se durante a 
adolescência, e afeta mais homens que mulheres. Outro grupo de risco inclui adultos mais 
velhos com irradiação prévia, doença de Paget ou outra lesão preexistente. O 
osteossarcoma pode surgir em qualquer lugar, mas 70% dessas lesões desenvolvem-se na 
metáfise distal do fémur, proximal da tíbia ou proximal do úmero (Figura 4).  
 
Figura 4- Osteossarcoma [12]. 
 
Os achados histológicos variam, mas o aspeto característico é de células grandes, 
pleomórficas, sarcomatosas de alto grau que produzem osteoide e osso lamelar. O 
sarcoma invade os espaços medulares, capturando osso trabecular normal, e também 
penetra na cortical, resultando em elevação do periósteo e desenvolvimentos do triângulo 




A radiografia tipicamente mostra uma lesão destrutiva permeativa que pode ser 
predominantemente densa ou osteoblástica, puramente osteolítica ou apresentar um 
padrão radiográfico misto [11]. A dor é o sintoma inicial característico, podendo também 
ocorrer fratura patológica. Sintomas tardios incluem massa e mobilidade articular 
diminuída. 
 
2.2.1.2. Sarcoma de Ewing  
O sarcoma de Ewing é o segundo tumor maligno mais comum do osso. A faixa 
etária é entre 5 a 25 anos, com um pico de incidência entre os 10 e 20 anos, sendo mais 
comum em homens. Através da Figura 5 pode verificar-se que os locais mais frequentes 
no aparecimento de sarcoma de Ewing é o fémur, tíbia, úmero, pelve e fíbula. A dor é o 
sintoma mais comum e em casos avançados, sintomas sistémicos, como febre e mal-estar. 
 
Figura 5- Sarcoma de Ewing [13]. 
 
2.2.1.3 Tumores ósseos metastáticos  
Os tumores ósseos metastáticos são mais comuns que os tumores ósseos primários. 
Tumores de mama, próstata, pulmão, rim e tiroide são particularmente propensos a 
envolver o osso. 
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No entanto, quase todos os pacientes que morrem de cancro desenvolvem pelo 
menos focos microscópicos de metástases ósseas durante as suas doenças. A coluna e a 
pelve são os locais mais frequentes de metástases ósseas, seguidos pela extremidade 
proximal do fémur e do úmero. 
A maioria das doenças ósseas metastáticas é osteolítica (causa dissolução e 
destruição óssea). Ocasionalmente, metástases da mama e próstata são osteoblásticas 
(causando produção óssea) e osteolítica no mesmo paciente. O tratamento varia de acordo 
com a doença primária, o local de envolvimento esquelético e o tamanho da lesão. 
Pacientes com fratura patológica estabelecida ou iminente (Figura 6) requerem 
estabilização interna com hastes ou próteses. Fatores a considerar incluem localização da 
lesão, quantidade de destruição óssea cortical, o caráter do envolvimento ósseo, se estão 
presentes traços de fratura e se há dor. O colo femoral, a região subtroncanteriana, a 
diáfise femoral e a diáfise tibial são mais solicitadas em atividades de rotina, e as lesões 
nesses locais têm um maior risco de fraturas. Em comparação, as lesões na pelve e na 
extremidade superior são menos propensas a fraturas. A destruição cortical óssea, medida 
com uma percentagem de envolvimento medial, lateral, anterior e posterior, é um 
importante fator determinante de risco de fratura [11].  
 






A artrose é uma doença exclusivamente articular, localizada primariamente à 
cartilagem e de natureza degenerativa. Existem vários termos que podem ser usados para 
designar a artrose, nomeadamente, osteoartrose, doença degenerativa, artrite 
degenerativa.  
 
2.3.1. Artrose da Anca (Coxartrose) 
A artrose da anca, também designada por osteo-artrose da anca e coxartrose é 
caracterizada pela perda de cartilagem articular da articulação coxofemoral (Figura 7). O 
principal sintoma é a dor localizada na virilha e face anterior da coxa, embora alguns 
doentes referem dor na região nadegueira e face externa da coxa. Nalguns casos, a dor é 
referida na extremidade distal do fémur e joelho ou apenas ao joelho. Inicialmente a dor 
ocorre apenas com a atividade, mas gradualmente a frequência e intensidade da dor 
aumentam, não havendo alívio mesmo com o repouso e durante a noite. À medida que a 
artrose progride os doentes perdem a mobilidade da anca e coxeiam. O sinal mais precoce 
de artrose da anca é a perda da rotação interna. Gradualmente, à medida que a coxartrose 
progride, os doentes perdem a flexão e extensão da anca [14]. 
 
Figura 7- (A) Anca normal e (B) Anca com artrose [15].  
 
O diagnóstico da coxartrose é estabelecido pela radiologia. Os sinais radiológicos 
clássicos são o estreitamento da interlinha articular, a osteofitose marginal, as formações 




Como a coxartrose é uma situação clínica com evolução progressiva que não tem 
cura, o tratamento depende da fase evolutiva da doença e da idade do doente. Numa fase 
inicial, o tratamento pode incluir analgésicos e anti-inflamatórios não esteroides e 
fisioterapia, no sentido de melhorar a mobilidade da articulação e a força muscular. Numa 
fase mais evoluída, o doente pode beneficiar com o uso de uma bengala na mão 
contralateral à anca afetada. Quando a dor persiste em doentes mais idosos está indicada 
a artroplastia total da anca [14]. 
 
2.3.2. Gonartrose 
Gonartrose é o termo dado à artrose do joelho, constituindo a patologia mais 
frequente da articulação (Figura 8) [14]. 
 
Figura 8-Ilustração da artrose do joelho [16]. 
 
Na maioria das situações a gonartrose começa a desenvolver-se entre os 45 a 50 
anos, evoluindo lentamente ao longo dos anos seguintes, com maior frequência nas 
mulheres. É um verdadeiro processo de desgaste, em estreita relação com o excesso de 
peso, atividade do paciente e predisposição genética. 
A dor é o principal sintoma da gonartrose e o principal motivo que leva o paciente 
a procurar tratamento. A dor agrava-se com o movimento e o suporte de carga. A dor 
alivia com o repouso, é mínima ao levantar e vai-se agravando ao longo do dia à medida 
que a atividade aumenta, tornando-se mais intensa no fim do dia, interferindo com as 




O diagnóstico baseia-se na clínica e no RX. De referir que nas fases iniciais podem 
haver queixas, geralmente gonalgia interna, com sinais radiológicos mínimos ou mesmo 
ausência destes. Numa primeira fase deve tentar-se o tratamento médico. Este define-se 
fundamentalmente na correção do peso corporal, no alívio da carga na articulação pelo 
uso de bengalas ou canadianas, na fisioterapia e nos agentes condroprotetores. Nas fases 
inflamatórias, para além do uso de analgésicos, é frequente puncionar-se o joelho para 
drenagem do derrame articular seguido de injeção intra-articular de um corticoide. Por 
vezes imobiliza-se o joelho, mas convém que o seja por curtos períodos de tempo, para 
evitar rigidez. 
A cirurgia é indicada quando esgotadas as possibilidades de tratamento médico. 
Nas gonartroses avançadas, pacientes com mais de 60 anos, as artroplastias constituem o 
procedimento cirúrgico com melhores resultados. Embora haja artroplastia parcial a mais 
usada e com melhores resultados é a artroplastia total. 
A artroplastia é um procedimento efetivo e é habitualmente o tratamento 
recomendado para a artrose avançada do joelho. Contudo, há relutância em aplicar 
próteses abaixo dos 60 anos. A prótese implica restrições ao nível da atividade e mesmo 
assim tem uma duração média de dez a quinze anos na população idosa. Quanto mais 
jovem o paciente, maior a probabilidade de falência da prótese. Aplicar uma nova prótese, 
processo chamado de revisão, é mais difícil, tem mais complicações e tem menos 
probabilidade de sucesso [14]. 
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2.4. Cimentos ósseos 
Os cimentos ósseos são biomateriais sintéticos compostos por duas partes, uma 
componente em pó e outra componente líquida, usados com muito sucesso em diversas 
aplicações médicas, tal com na cirurgia ortopédica e na dentária, etc. Estes dão origem a 
uma massa viscosa que se altera ao longo do tempo e que tende a endurecer após a mistura 
das duas partes [17]. 
Os cimentos ósseos possuem inúmeras aplicações, sendo principalmente 
conhecidos por permitirem fixar próteses (próteses do joelho, da anca, do ombro e do 
cotovelo). Estes preenchem o espaço livre entre a prótese e o osso, fixando a prótese 
(Figura 9). Os cimentos além de cimentarem próteses, também podem preencher 
cavidades e pequenos defeitos ósseos, sendo nesses casos usado como material de 
enxerto, em que se pretende que seja reabsorvido pelo organismo e substituído por novo 
tecido ósseo [17]. Os mais utilizados nos dias de hoje, numa grande variedade de 
aplicações são os cimentos acrílicos, nomeadamente o PMMA.  
 
Figura 9-Esquema que ilustra a inserção da prótese com o cimento [18]. 
 
2.4.1. Cimentos Ósseos Acrílicos 
 Os cimentos ósseos são compostos acrílicos de solidificação espontânea, auto-






Figura 10- Composição química do polímero em pó- Polimetilmetacrilato (PMMA) [19]. 
 
Os cimentos ósseos são compostos por uma fração em pó (constituída por um 
polímero de metacrilato de metilo com um iniciador de polimerização – o peróxido de 
benzoílo (BPO)) e uma fração líquida (constituída por monómero de metilmetacrilato 
(MMA) ativado com N,N-dimetil-p-toluidina (DMT)), representados nas Figuras 10 e 11 
[17]. 
 
Figura 11- Composição química do monómero líquido- Metilmetacrilato (MMA) [20]. 
 
O polimetacrilato de metilo (PMMA) é um dos principais constituintes dos 
cimentos ósseos acrílicos devido ao facto de possuir uma boa resistência mecânica e boa 
biocompatibilidade. Os cimentos ósseos não têm propriedades adesivas, mas dependem 
de uma interconexão mecânica entre a superfície irregular do osso e a prótese, permitindo 





Atualmente são comercializadas diversas marcas de cimento ósseo como se pode 
observar na Tabela 2. Embora todos os cimentos ósseos disponíveis no mercado sejam 
constituídos essencialmente por um homopolímero de PMMA ou por um copolímero de 
MMA com um monómero de MMA, a sua formulação química é distinta, resultando em 
cimentos com diferentes características de manuseamento e diferentes propriedades 
mecânicas [17].  
Tabela 2- Composição de alguns cimentos acrílicos disponíveis no mercado [17]. 
Cimento ósseo 
comercial 




P(MMA/MA) (84.25wt. %) + ZrO2 
(15wt. %) + BPO (0.75wt. %) 
MMA + DMT 
(2.0wt. %) 
SIMPLEX®P 
P(MMA/sty) (75wt. %) + PMMA 
(15wt. %) + BaSO4 (10wt. %) + BPO 
(1.19wt. %) 
MMA + DMT 
(2.6vol. %) 
CMW®1 
PMMA (88.85wt. %) + BaSO4 
(9.10wt. %) + BPO (2.05wt. %) 
MMA + DMT 
(0.816wt. %) 
CMW®3 
PMMA (88wt. %) + BaSO4 (10wt. %) 
+ BPO (2.00wt. %) 
MMA + DMT 
(2.487wt. %) 
 
Zimmer Regular ® 
PMMA (89.25wt. %) + BaSO4 (10wt. 
%) + BPO (10.75wt. %) 
MMA + DMT 
(2.75wt. %) 
 
Zimmer LVC ® 
PMMA (89.25wt. %) + BaSO4 (10wt. 
%) + BPO (10.75wt. %) 




PMMA (67.05wt. %) + P(MMA/sty) 
(21.10wt. %) + BaSO4 (10wt. %) + 
BPO (1.85wt. %) 
MMA + DMT 
(2.00wt. %) 
 
As principais diferenças entre estas formulações encontram-se no peso molecular e 
quantidades relativas de copolímero de MMA, do homopolímero de PMMA e outros 
constituintes no material usado como radiopacificador (ZrO2 no caso do PALACOS®R 
e BaSO4 em todos os outros). Para além disso, a composição dos cimentos pode ser 
diferente consoante tenham ou não aditivos especiais (como por exemplo, a clorofila II 
no cimento PALACOS®R) [17].  
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Devido às variações nas formulações, as características de manuseamento dos 
vários cimentos diferem de marca para marca, produzindo cimentos que são adequados 
para os diferentes requisitos clínicos e técnicas cirúrgicas. É reconhecido, no entanto, que 
os cimentos acrílicos apresentam algumas desvantagens na sua utilização [17], como se 
apresenta de seguida. 
• A necrose térmica é um problema que envolve o osso devido às altas temperaturas 
geradas durante a polimerização do cimento, que leva à formação de um local com uma 
circulação sanguínea defeituosa e à formação de uma membrana na interface entre 
cimento – osso. Estas temperaturas situam-se entre os 67 ºC e 124 ºC, dependendo da 
formulação do cimento. 
• A necrose química do osso devido aos monómeros que não reagiram e que são 
libertados, isto é, monómeros que são libertados depois da polimerização do cimento no 
local do implante ósseo, está relacionada com a toxicidade do monómero. 
• O terceiro problema é a contração volúmica do cimento durante a polimerização, 
ou contração do manto do cimento. 
• A elevada resistência mecânica do cimento face à resistência mecânica do osso 
poderá provocar tensões induzidas do próprio osso. 
• Outra desvantagem está relacionada com o manto do cimento, onde a interface 
implante - cimento e cimento - osso constituem zonas de ligação fracas na estrutura da 
fixação. 
• Por fim, outra desvantagem é o facto de uma pequena porção do cimento formado 
poder interagir com os tecidos envolventes, provocando uma resposta inflamatória que 
poderá originar destruição óssea [17]. 
 
2.4.2. Polimerização 
A polimerização é o processo de elaboração do cimento e pode ser dividido em 
quatro fases diferentes (mistura, espera, aplicação e estabilização). Este processo demora 
cerca de 7 a 15 minutos, dependendo da temperatura inicial do cimento e da temperatura 
ambiente da sala de bloco operatório [21]. 
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Na fase de mistura os componentes devem ser misturados homogeneamente 
evitando a criação de poros. A mistura sob vácuo diminui a porosidade do cimento 
tornando-o mais resistente à falência. Na fase de espera aguarda-se que o cimento adquira 
uma viscosidade ótima para a aplicação, esta deve ser resistente o suficiente para impedir 
a penetração de sangue na massa homogénea de cimento, mas ao mesmo tempo permitir 
a colocação suave do componente protésico. Segue-se a fase de aplicação, em que o 
cimento e os componentes são aplicados no doente e, por fim, a fase de estabilização, na 
qual o cimento se torna compacto e estabiliza totalmente [21].  
Apesar da polimerização ser um processo importante, a viscosidade do cimento é 
uma característica que influencia o tempo das diferentes fases da polimerização (Figura 
12). Os cimentos de baixa viscosidade permanecem assim durante um período de tempo 
considerável e para curto período de aplicação. Os cimentos de alta viscosidade podem 
ser usados rapidamente, no entanto, devem ser refrigerados para manter uma baixa 
viscosidade quando a cimentação é feita com uso de pistola e instrumentos de 
pressurização. Os cimentos de viscosidade média aumentam o tempo da fase de aplicação 
dos componentes de uma forma controlada [21].  
 




2.4.3. Técnicas de cimentação 
Os procedimentos de mistura têm uma influência significativa na qualidade do 
cimento ósseo. A técnica mais utilizada inicialmente era a mistura numa taça com o 
auxílio de uma espátula. Porém, o resultado poderia elevar a porosidade, devido ao 
aprisionamento de ar, ou poderia resultar uma mistura heterogénea dos componentes e 
exposição do pessoal interveniente na operação a níveis elevados de vapor de MMA. 
Na técnica de cimentação de “primeira geração”, a massa de cimento era vertida 
no canal medular. Na “segunda geração”, foram propostas diversas melhorias no processo 
de mistura, preparação do osso e inserção do cimento. A tigela modificada permitiu uma 
mistura a vácuo ou centrifugação do cimento. Foi utilizado um tampão intramedular e o 
canal medular femoral foi preparado com raspagem, curetagem, irrigação e secagem. O 
cimento passou a ser aplicado por preenchimento do canal com uma pistola de cimento.  
A terceira geração veio aperfeiçoar estes avanços, sendo, atualmente, considerada 
a técnica de cimentação mais adequada. O cimento é arrefecido e a sua preparação é 
realizada numa pistola de cimento o que permite a mistura e recolha sob vácuo e a 
pressurização da massa de cimento durante o preenchimento do canal. A mistura a vácuo 
tem demonstrado diminuir a porosidade do cimento e aumentar a sua resistência mecânica 
[23]. 
Tabela 3- Principais diferenças entre técnicas de cimentação [21]. 
1ª Geração 2ª Geração 3ª Geração 
Extração fragmentos 
ósseos trabeculares 
Lavagem do canal 
femoral sob pressão 
Uso de lavagem pulsátil no 
canal femoral 
Preparação de um leito 
ósseo seco 
Uso de restritor de 
cimento no canal medular  
Preparação do cimento em 
sistema de vácuo 
Introdução digital do 
cimento 
Introdução retrógrada do 
cimento com uso de 
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com dispositivos próprios 
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Preparação do cimento 
com espátula num 
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2.5. Hastes intramedulares 
Para além do tratamento através da injeção de cimento ósseo, por vezes é necessário 
fazer o uso de hastes intramedulares. Nos ossos longos, quando o primeiro sintoma é a 
fratura, é indicada a fixação da fratura com utilização de hastes intramedulares bloqueadas 
(Figura 13). 
 
Figura 13- Fixação de lesão em osso longo em paciente com lesão tumoral. 
 
Estas hastes apresentam um sistema de bloqueio por parte de parafusos cirúrgicos 
que permitem a haste estar fixa ao osso nas proporções proximais e distais. Para além 
disso, nas fraturas diafisárias do fémur, as hastes bloqueadas garantem estabilidade à 
compressão, flexão, torção e estabilidade rotacional. Geralmente, as hastes bloqueadas 
apresentam um corpo cilíndrico com quatro orifícios para a fixação dos parafusos, dois 
na zona proximal e dois na zona distal [24].  
As principais complicações que estas hastes podem apresentar estão relacionadas 
com a má fixação dos parafusos, rutura da haste ou dos parafusos e/ou danos causados 
aos tecidos moles e articulações adjacentes ao implante [25]. Todavia existe um 
planeamento pré-operatório que consiste na preparação da técnica cirúrgica e na seleção 
do implante. Os principais fatores de seleção do implante são o tipo e o tamanho, de modo 





Outros fatores a ter em consideração são: 
• Estatura, força, características esqueléticas, saúde óssea e saúde em geral. 
Excesso de peso ou deficiência músculo-esquelética ou pacientes doentes 
podem causar maior carga nos implantes podendo levar à sua falha; 
• Nível de atividade do paciente durante o tempo em que o implante 
permanecerá no corpo, incluindo fatores tais como a sua ocupação ou 
atividades típicas que incluem a prática de correr, o levantamento de peso, 
carga de impacto, ou similares;  
• Se o paciente é portador de uma doença degenerativa ou progressiva que 
retarde ou impeça a cicatrização, e consequentemente reduz a vida efetiva 
do implante; 
• Suspeita de presença de sensibilidade ao material ou a corpo estranho; 
• Condições mentais ou problemas de abuso de drogas que possam influenciar 
o paciente a seguir as orientações ou precauções devidas [25]. 
 
2.5.1. Principais marcas utilizadas 
Carbofix 
As hastes, placas e parafusos CarboFix são feitos de polímero reforçado com fibras 
de carbono contínuas. As fibras de carbono contínuas tornam os implantes CarboFix 
radiotransparentes (Figura 14), o que é benéfico durante a cirurgia e acompanhamento. 
Este material compósito permite a ressonância magnética e a tomografia 
computadorizada sem artefactos mínimos para uma melhor visualização dos tecidos 
moles. O material permite a radioterapia sem retrodifusão [26]. 
As principais características são: 
• Radiotransparente; 
• Vantajoso em fraturas patológicas; 
• Nenhum artefacto em tomografia computadorizada e ressonância magnética; 
• Módulo de elasticidade melhorado; 







Figura 14- Haste intramedular: a) Fémur e b) Tíbia [26]. 
 
Gamma3 
Sistema de haste para o tratamento de uma ampla gama de fraturas do fémur 
proximal, bem como fraturas associadas da diáfise do fémur. A Figura 15 representa a 
Gamma3 Long Nail que se destina à fixação de fraturas estáveis e instáveis do fémur que 
se estendem distalmente até um ponto aproximadamente 10cm proximal ao entalhe 
intracondiliano incluindo fraturas do colo basilar, fraturas intertrocantéricas, 
peritrocantéricas, subtrocantéricas e diafisárias [27]. 
 

















3.1. Diagnóstico dos tumores ósseos 
No decorrer deste trabalho, foi estipulado um plano de acompanhamento em 
pacientes no pré ou pós-operatório com tumores ósseos, através de um estágio realizado 
pela autora deste trabalho na clínica SMIC Boavista e no CHP. Este capítulo retrata os 
métodos de diagnóstico para tumores ósseos observados e de como é feita a realização de 
cada exame. Como objetivo do estágio, foi também efetuada a recolha de imagens 
médicas para o estudo de alguns casos clínicos. No total foram recolhidas 20 imagens 
médicas, que se encontram sumariamente apresentadas no anexo B deste documento. 
Nas últimas décadas o diagnóstico pré-operatório dos tumores ósseos progrediu 
com a introdução de novos métodos de imagem. Os principais exames realizados no 
diagnóstico dos tumores ósseos são: radiografia (Raio-X), ressonância magnética (RM), 
tomografia computorizada (TC), cintilografia óssea e a biópsia. Estes avanços foram 
cruciais tanto no diagnóstico como no tratamento destes doentes, permitindo-nos hoje 
mais cirurgias conservadoras, evitando amputações desnecessárias.  
O diagnóstico das lesões tumorais do osso assenta fundamentalmente na análise do 
RX convencional em dois planos perpendiculares, indicando-nos o tipo de reação 
periosteal, a caracterização da formação de osso tumoral e o modo de destruição óssea 
(Figura 16), cabendo à TC, e em particular à RM, melhor caracterização da lesão, 
extensão e análise evolutiva [28]. 
 
Figura 16- Rx do fémur de uma jovem de 15 anos com Osteossarcoma traduzido por lesão 
osteolítica com componentes de partes moles discreto e reação periosteal discreta [28]. 
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A tomografia computorizada deteta pequenas calcificações que poderão não ser 
visualizadas na radiologia convencional, permitindo também limitar a extensão da lesão 
aos tecidos moles adjacentes se existir gordura suficiente nos planos aponevróticos 
(Figura 17). 
 
Figura 17- TC axial da diáfise do fémur, apresentando calcificações medulares e infiltração 
periosteal num granuloma eosinófilo [28]. 
 
A ressonância magnética, como método não ionizante e de grande rigor anatómico, 
permite uma definição clara da lesão óssea e a sua extensão aos tecidos envolventes, 
limitando o envolvimento da medula óssea, elementos musculares e constituintes 
vasculo-nervosos, permitindo uma planificação cirúrgica precisa (Figura 18).  
 
Figura 18- RM axial da bacia em T2* num sarcoma de Ewing [28]. 
 
A RM permite também a avaliação no pós-operatório. Após a avaliação clínica-
imagiológica procede-se à biópsia da lesão suspeita de malignidade, escolhendo 




A radiografia é uma técnica de exame de imagem que utiliza Raios-X, que 
atravessam o corpo produzindo uma imagem. A radiação X atravessa as diferentes áreas 
anatómicas a avaliar e é atenuada pelos tecidos de acordo com a sua estrutura [29]. Para 
a execução deste exame o paciente é deitado numa mesa, vestido com uma farda e caso 
seja necessário, o paciente retira as peças de roupa ou objetos que possam interferir com 
a execução do exame. De seguida o técnico responsável por fazer o exame, coloca o 
paciente na posição correta para conseguir obter as melhores imagens. O técnico dirige-
se para a sala de comando, onde pode observar o local de incidência através de um ecrã 
onde se representam as imagens de Raios-X. Esta sala de comando está protegida pelas 
paredes e vidro, permitindo visualizar o paciente durante o exame (Figura 19).  
     
Figura 19- Sala de comando e equipamento da Radiologia. 
 
O equipamento na sala de comando possui uma ampola que se movimenta nas 
direções x, y e z, sendo a localização da incidência dos Raios-X mais precisa (Figura 19). 
Estes movimentos são efetuados até que a zona de incidência fique bem explicita no ecrã 
onde se visualizam as imagens por Raios-X. Este procedimento pode demorar entre 2 a 
20 minutos, sendo a média 5 minutos.  
 
3.2.2. Tomografia Computorizada 
A tomografia computorizada funciona com o mesmo princípio da radiografia, mas 
a imagem é reconstruída através de um computador que permite transformar a informação 




A tomografia computorizada é um fino feixe de Raios-X que roda em torno do eixo 
da secção de interesse e a imagem é reconstruída matematicamente, a partir da intensidade 
do feixe transmitido em função do ângulo de captação. Inicialmente, apenas era possível 
obter imagens axiais, ou com ligeiros ângulos a partir da posição axial, mas atualmente, 
com a tomografia computorizada espiral é possível adquirir maior volume e imagens 
noutros planos. Por isso mesmo, a tomografia axial computorizada passou a designar-se 
por tomografia computorizada [30]. Para a execução deste exame o paciente é deitado 
numa mesa que se desloca para o interior de um orifício. O técnico responsável em fazer 
o exame, começa por colocar o paciente para que se consiga obter as melhores imagens, 
sendo por vezes necessário o uso de almofadas para que o corpo se mantenha imóvel e na 
posição correta.  
De seguida, o técnico dirige-se para a sala de comando, onde pode ver o local de 
incidência através de um ecrã (Figura 20). Esta sala de comando também está protegida 
pelas paredes e vidro, permitindo visualizar o paciente durante o exame. O equipamento 
possui um anel oco, onde o paciente permanece, movimentando-se o anel de 1 em 1mm 
nos exames de alta resolução e 5 em 5mm num exame normal (Figura 20). Estes 
movimentos são efetuados até que a zona de incidência fique bem explícita no ecrã onde 
se visualizam as imagens. 
     
Figura 20- Sala de comando e equipamento da Tomografia Computorizada. 
 
O exame é indolor e não invasivo, demorando geralmente entre 5 e 30 minutos 
conforme a região do corpo a estudar. Por vezes, a TC requer a utilização de diferentes 
materiais de contraste para melhorar a visibilidade de tecidos, órgãos ou vasos 
sanguíneos. O material de contraste pode ser engolido, injetado através de uma veia do 
braço ou administrado por clister, dependendo do tipo de exame.  
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Antes de administrar o material de contraste, o técnico ou o radiologista deve 
perguntar ao paciente se tem algum tipo de alergia, especialmente a medicação ou a iodo, 
e se tem história de diabetes, asma, problemas cardíacos, renais ou da tiróide. Estas 
condições podem indicar um maior risco de reação ao material de contraste ou eventuais 
problemas na eliminação do material depois do exame. Habitualmente, quando 
administrado por via intravenosa, poderá surgir uma sensação de calor passageira e de 
pequena intensidade, bem como um sabor metálico na garganta. No entanto, com a 
segurança dos materiais de contraste mais recentes, os efeitos adversos são muito raros e 
podem ser prevenidos. 
 
3.2.3. Ressonância magnética 
A Ressonância Magnética (RM) é uma forma de obter imagens detalhadas de 
órgãos e tecidos do corpo, permitindo assim um diagnóstico mais preciso. É um exame 
não-invasivo e não utiliza radiação ionizante. Usa ondas de radiofrequência, um potente 
campo magnético e um computador para criar as imagens [29]. Para a sua realização, o 
paciente é deitado numa cama que se desloca dentro de um “scanner” (túnel) aberto em 
ambos os lados, ventilado e iluminado, ficando o corpo dentro do túnel (Figura 21). O 
poderoso campo magnético alinha partículas atómicas chamadas protões de hidrogénio 
que estão presentes na maior parte dos tecidos do corpo. As ondas de radiofrequência 
aplicadas fazem com que os protões produzam sinais que são captados por um recetor 
dentro do “scanner”. Estes sinais são processados informaticamente, criando imagens 
claras dos tecidos que podem ser visualizadas em qualquer orientação. 
     




A RM não causa dor e o campo magnético não produz qualquer dano conhecido 
nos tecidos. O “scanner” pode fazer um ruído durante o funcionamento, mas este 
desconforto é minimizado para o paciente através do uso de tampões. Antes da realização 
do exame é fornecida ao paciente uma farda que usará durante o exame, sendo pedido ao 
paciente para preencher um formulário, conforme apresentado no Anexo A. O inquérito 
incide sobre os aspetos que possam criar riscos para a saúde ou interferir com a qualidade 
das imagens. Em qualquer altura do exame o paciente pode comunicar com o técnico de 
ressonância ou o radiologista usando um sistema de intercomunicação que lhe é facultado. 
A duração do exame pode variar bastante (15-45 minutos) consoante o tipo de 
equipamento utilizado e a área a examinar. A colaboração do paciente também é 
importante, uma vez que para obter imagens com qualidade para diagnóstico, este terá 
que permanecer imóvel durante a aquisição. 
 
3.2.4. Cintigrafia óssea  
A cintigrafia óssea é um método com alta sensibilidade e precocidade na deteção 
das alterações fisiológicas no osso, causadas por qualquer das seguintes situações: 
traumatismo, isquémia, infeção ou processos neoplásicos. É, geralmente, muito útil para 
demonstrar a extensão, evolução ou remissão de processos patológicos bem como do 
controlo pós-terapêutico. Estas imagens cintigráficas devem ser correlacionadas com as 
imagens de maior detalhe anatómico, como as da radiologia convencional, TAC ou RM 
no sentido de aumentar a especificidade do estudo diagnóstico [28]. 
 
3.2.5. Biópsia 
Uma biópsia corresponde a uma amostra de tecido obtida do organismo com o 
objetivo de o examinar em pormenor. É um exame complementar de diagnóstico que é 
solicitado sempre que importa esclarecer a natureza de determinada lesão detetada 
durante o exame médico ou na sequência de outro exame. Embora grande parte das 
biópsias sejam feitas para diagnosticar e definir um determinado tipo de tumor, existem 




Na biópsia é utilizado um instrumento aguçado que permite remover uma pequena 
quantidade de tecido, podendo ser orientadas por tomografia computorizada ou por 
ecografia, de modo a que o instrumento de recolha do tecido seja dirigido para o local 
pretendido. No caso do tumor ósseo, realiza-se uma biópsia do osso, que pode implicar 
uma pequena cirurgia. Após recolhida a amostra, esta é devidamente preservada e enviada 
para um laboratório onde será estudada de acordo com o que se pretende esclarecer [31].  










4.1. Componente de simulação numérica 
Para analisar o efeito térmico através da técnica de cimentação em sarcomas ósseos 
foram realizados diferentes modelos computacionais, obtidos por avaliação de imagens 
médicas recolhidas no CHP e na clínica SMIC Boavista, através de Raio-X e RM, para 
grupos de análise, função do sexo, idade, órgão afetado e patologia associada.  
Para a leitura das medições foi utilizado o programa Agfa IMPAX, baseado nos 
sistemas de imagem e informação da clínica SMIC e do hospital CHP. Todas as imagens 
obtidas são apresentadas no Anexo B, tendo as medições sido efetuadas por agrupamento 
do género, idade e patologia associada, apresentadas em tabela no Anexo C. Após recolha 
da informação clínica desenvolveram-se modelos geométricos característicos da zona em 
estudo. Num dos modelos apenas existe a injeção de cimento ósseo na estrutura, Figura 
22, em outros modelos foi introduzida a injeção de cimento e utilização de uma haste 
intramedular (Ti ou CF), Figuras 23 e 24. Em função das dimensões médias obtidas no 
anexo B, da patologia associada (artrose, metástase) e localização anatómica (fémur ou 
tíbia) conforme o anexo C, foram gerados no total 9 diferentes modelos, designados de 
Mi =1,9. 
 
Figura 22- Modelo 0 sem haste intramedular com injeção de cimento (Mi=1,9). 
 
 




Figura 24- Modelo 3 com haste intramedular e injeção de cimento (M2, M6, M7, M8, M9). 
 
A tabela seguinte resume os diferentes modelos para estudo computacional, num 
total de 27. O número total de simulações realizadas são 108, atendendo à utilização de 4 
cimentos ósseos distintos.  
Tabela 4- Modelos computacionais em estudo Mi =1,9. 
Fémur com artrose, sem haste e cimento, M1, M2 
Fémur com metástase, sem haste e cimento, M3, M4, M5 
Tíbia com artrose, sem haste e cimento, M6, M7, M8, M9 
Fémur com artrose, com haste Ti e cimento, M1, M2 
Fémur com metástase, com haste Ti e cimento, M3, M4, M5 
Tíbia com artrose, com haste Ti e cimento, M6, M7, M8, M9 
Fémur com artrose, com haste CF e cimento, M1, M2 
Fémur com metástase, com haste CF e cimento, M3, M4, M5 
Tíbia com artrose, com haste CF e cimento, M6, M7, M8, M9 
 
4.1.1. Método dos Elementos Finitos 
Por se tratar de um problema em que o objetivo principal é a avaliação do efeito 
benéfico da produção de calor em tecidos, o modelo computacional incorpora uma análise 
térmica em regime transiente utilizando o método de elementos finitos (MEF), através do 
programa ANSYS.  
O MEF é um método de aproximação, onde um domínio é dividido numa malha de 
elementos finitos de forma regular, definido por vários nós, estabelecendo a geometria 
em análise. Os elementos finitos interligados entre si por nós, permitem obter um campo 
de deslocamentos ou de temperaturas, por exemplo [24].  
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A análise térmica tem como finalidade determinar a distribuição de temperaturas 
num corpo, quando submetido à troca de calor. Para determinar este gradiente é 
necessário resolver a equação diferencial da condução de calor, utilizando as condições 













) + Q̇ = ρCp
∂T
∂t
    (1) 
Nesta equação, as propriedades do material que influenciam a troca de calor são: λ 
que corresponde à condutividade térmica [W/mK], Cp que corresponde ao calor 
específico em [J/kgK] e ρ a massa volúmica [kg/m³]. Os termos diferenciais representam 
as variações do gradiente de temperaturas [ºC] no plano bidimensional x y, em função do 
tempo [s]. Por fim, Q̇ corresponde ao calor gerado internamente, por unidade de volume 
e tempo [J/m³s].   
As condições de fronteira e as condições iniciais são utilizadas para solucionar a 
equação de condução de calor, sendo temperaturas prescritas, fluxo de calor imposto, 
convecção ou radiação.  
Para discretizar a equação de condução do calor no espaço, esta deve ser substituída 
por um sistema de equações diferenciais. Para isso, aplica-se o método dos resíduos 
pesados à equação de calor em regime transitório e utilizado o método de Galerkin, no 


















𝑑Γ + ∫ 𝑊𝑖?̇?𝑑Ω − ∫ 𝑊𝑖𝜌𝐶𝑝
𝜕𝑇
𝜕𝑡
𝑑Ω − ∫ 𝑊𝑖?̅?𝑑Γ𝑞Γ𝑞ΩΩΓ𝑇
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 traduz o gradiente de temperatura na direção do fluxo de calor, ℎ𝑐 representa o 




Para esta equação, a solução pode ser obtida utilizando uma discretização parcial, 
substituída por um sistema de equações diferenciais que podem ser integradas no tempo. 
Para o campo de temperaturas, uma boa aproximação no interior de cada elemento pode 
ser descrita através das seguintes equações:  
𝑇 = ∑ 𝑁𝑗(𝑥, 𝑦)𝑇𝑗(𝑡) = 𝑁𝑇
𝑒𝑀
𝑗=1     (3) 
?̇? = ∑ 𝑁𝑗(𝑥, 𝑦)?̇?𝑗(𝑡) = 𝑁?̇?
𝑒 …𝑀𝑗=1     (4) 
De acordo com o método de Galerkin, selecionando as próprias funções 𝑁𝑗 como 
funções de peso, e substituindo as expressões das equações 3 e 4 na equação 2, obtém-se 
para cada elemento, o sistema de equações diferenciais na forma:  
𝐊𝐓 + 𝐂?̇? = 𝑭      (5) 
Cada termo da equação pode ser estendido na forma integral [32]. Quando 1≤ i, e j ≤ m, 
o sistema de equações diferenciais estende-se: 
𝐾𝑖𝑗 = ∑ ∫ (∇𝑁𝑖𝜆∇𝑁𝑗)𝑑Ω
𝑒
Ω𝑒







𝑒=1  (6) 




𝑒=1     (7) 
𝐹𝑖 =  ∑ ∫ 𝑁𝑖?̇?𝑑Ω
𝑒 −  ∑ ∫ 𝑁𝑖?̅?𝑑Γ𝑞𝑒
Γ𝑞
𝑒𝑝







𝑒=1  (8) 
Nas equações, E corresponde ao número total de elementos, n ao número de 
elementos de fronteira do tipo Γℎ e p ao número de elementos de fronteira do tipo Γ𝑞, 
dΓ𝑞
𝑒 e dΓℎ
𝑒 representam o comprimento infinitesimal de um elemento 1D (fronteira de 
contorno) e dΩ𝑒 representa a área infinitesimal de um elemento 2D [32].  
Neste trabalho foi utilizado um elemento sólido térmico 2D (PLANE 77) com 8 nós 
e um único grau de liberdade por nó, a temperatura.  
 
Figura 25-Geometria do elemento PLANE 77. 
42 
 
A Figura 25 apresenta a geometria e a organização dos nós presentes neste 
elemento. Cada nó representado na Figura 25 possui uma função de forma 𝑁𝑖. Essas 
funções definem-se mediante a posição do nó relativa ao elemento selecionado. A 
variação das coordenadas naturais ξ, η (-1≤ ξ ≤1 -1 ≤ η ≤ 1), modifica a função 𝑁𝑖. Os 
nós representados são considerados isoparamétricos, ou seja, a geometria e o campo de 
temperatura são especificados em forma paramétrica e interpolados com as mesmas 
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(1 − 𝜉2)(1 + 𝜂0)    (10) 




(1 + ξ0)(1 − η
2)    (11) 
Nas equações acima, ξ𝑖e 𝜂𝑖 são valores de coordenadas locais e ξ, η são valores de 
coordenadas nos nós [32]. 
Após definição do elemento finito é necessário caracterizar as propriedades 
térmicas dos materiais. Neste trabalho são utilizados diferentes materiais, o osso (cortical 
e trabecular), hastes intramedulares e cimento ósseo. As propriedades do osso são de 
difícil obtenção uma vez variam em função da idade, género e patologias associadas [3]. 
Na Tabela 5 são apresentadas todas as propriedades utilizadas (osso cortical, trabecular, 
PMMA e hastes intramedulares), [33],[34]. 
Tabela 5- Propriedades térmicas dos materiais. 
Material ρ [kg/m3] 
[][][kg/m3] 
λ [W/mK] 𝐂𝐩 [J/kgK] 
Osso cortical 2100 0.38 1260 
Osso trabecular 620 0.39 4926 
Cimento ósseo A, B, C e D 
 
1100 0.20 2000 
Ti 
 
8900 29 377 
CF 1540 0.75 1320 
 
Após definidas as propriedades dos materiais procedeu-se à criação da malha, com 
elementos cuja dimensão da aresta é 2,5 mm. O tamanho foi definido após um teste de 
convergência da solução. A fase seguinte é a introdução das condições de fronteira.  
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As simulações numéricas são realizadas assumindo um contacto perfeito entre o 
osso cortical, esponjoso e o cimento, onde a transferência de calor é realizada por 
condução de calor. A temperatura inicial nos modelos é 37ºC, representativa da 
temperatura corporal, não considerando o efeito do ambiente da sala. Nos modelos com 
hastes intramedulares foi considerada a temperatura inicial de 20ºC. 
Por último, foram utilizados quatro cimentos ósseos com curvas distintas de 
polimerização representadas na Figura 26. Essa curva é caracterizada pelo efeito da 
temperatura no tempo, diferente para cada cimento ósseo considerado [35], [36], [37]. 
 
Figura 26- Curvas de polimerização dos quatro diferentes cimentos ósseos. 
 
O pico máximo de temperatura aparece no cimento A com um valor de 103ºC, e o 
pico mínimo de temperatura é representado pelo cimento C com um valor de 52ºC. O 
cimento D representa o cimento ósseo Palacos®, com alta viscosidade e amplamente 
utilizado em cirurgias ortopédicas, nomeadamente no CHP. De acordo com o processo 
de polimerização do cimento, foi estabelecido um tempo total de simulação de 1800s, 
com um incremento de tempo de 5s. No entanto, e atendendo aos resultados a obter para 
discussão, o campo de temperaturas nos modelos são apresentados para o instante de 


























4.2. Resultados  
A Figura 27 representa a malha de um dos modelos bidimensional em análise sem 
haste intramedular, conforme o anterior modelo geométrico apresentado (Modelo 0). A 
malha foi gerada atendendo ao comprimento da aresta do elemento finito de 2,5mm. Na 
parte central do modelo, foi introduzido o cimento ósseo com uma profundidade de 20mm 
e largura de 48,5mm. Esta dimensão resulta da média de medições em zonas com lesões 
tumorais, representado assim a área a ser preenchida com o cimento ósseo (região 
identificada a vermelho). No modelo numérico, a malha correspondente à região azul 
claro é o osso cortical e a região a roxo representa o osso trabecular.  
 
Figura 27- Modelo computacional sem haste intramedular com injeção de cimento (Modelo 0). 
 
As Figuras 28 e 29 (anteriores geometrias do modelo 2 e modelo 3) são apresentadas 
as estruturas ósseas, bidimensionais numéricas, produzidas com haste intramedular, azul 
escuro, utilizando a mesma dimensão de elemento finito. As hastes intramedulares 
utilizadas foram a Gramma 3 nail (Stryker®) de Titânio e a Carbofix (Piccolo®) 
composta por Fibras de Carbono, ambas com 11mm de diâmetro distal.  
 
Figura 28- Modelo computacional com haste intramedular e injeção de cimento (Modelo 2). 
 
 










5.1. Discussão e Análise de Resultados 
O anexo D desta tese contém todos os resultados dos campos de temperaturas 
obtidos para o instante de tempo correspondente ao pico de polimerização de cada 
cimento em uso, registando-se um total de 108 simulações, como já descrito 
anteriormente. Para além do campo de temperaturas e da zona de necrose alcançada no 
modelo, é ainda registado o valor da zona afetada em mm dessa dimensão na vertical e / 
ou horizontal. 
No presente capítulo é efetuada uma abordagem geral da discussão dos resultados, 
exemplificando com algumas das imagens de pós-processamento obtidas do anexo D. 
Numa primeira discussão de resultados foi feita a análise dos modelos numéricos 
sem haste intramedular. Este estudo pode ser comparado de uma forma geral pela 
observação do conjunto de todos os modelos, como também pode ser discutido atendendo 
às diferentes regiões anatómicas em estudo, aos diferentes géneros e diferentes faixas 
etárias. Nas simulações obtidas, a verificação do efeito da necrose térmica é função do 
valor atingido de 45ºC, que se apresenta na cor cinza [38]. 
Comparando por regiões anatómicas, através da observação das Figuras 30 e 31, a 
diferença mais visível nas temperaturas obtidas é entre o osso trabecular e cortical. Na 
tíbia o osso trabecular é mais espesso que no fémur e o osso cortical é mais fino. 
Figura 30- Exemplo de modelo computacional do fémur sem haste. 
 
Apesar de diferentes dimensões das regiões anatómicas, é possível verificar 
sempre que a zona adjacente ao cimento ósseo atinge maiores temperaturas, sendo o 
Fémur com artrose: Sem haste + PMMA, M1 
  
Curvas de polimerização 
A B C D 
    



















valor obtido de 103ºC quando se utiliza o cimento do tipo A, 83ºC quando se utiliza o 
cimento B, 52ºC com o cimento tipo C e 68ºC com o cimento D.  
Tíbia com artrose: Sem haste + PMMA, M6 
  
Curvas de polimerização 
A B C D 
    
    
Figura 31- Exemplo de modelo computacional da tíbia sem haste. 
 
Comparando agora os resultados por diferentes géneros, e de acordo com as Figuras 
32 e 33 verifica-se que os modelos se comportam de maneira semelhante, não se 
verificando, aparentemente, qualquer efeito do género nos resultados.  
Fémur com metástase: Sem haste + PMMA, M3 
  
Curvas de polimerização 
A B C D 
    
    
Figura 32- Exemplo de modelo computacional de género feminino sem haste. 
 
Fémur com metástase: Sem haste + PMMA, M5 
  
Curvas de polimerização 
A B C D 
    
    



















































Por último, de acordo com as Figuras 34 e 35, comparam-se as diferentes faixas 
etárias e do mesmo género. Os resultados obtidos mostram que os modelos têm também 
comportamento semelhante, independentemente da idade do paciente.   
Fémur com metástase: Sem haste + PMMA, M3 
  
Curvas de polimerização 
A B C D 
    
    
Figura 34- Exemplo de modelo computacional com idade menor que 70 anos sem haste. 
 
Fémur com metástase: Sem haste + PMMA, M4 
  
Curvas de polimerização 
A B C D 
    
    
Figura 35-Exemplo de modelo computacional com idade maior ou igual a 70 anos sem haste. 
 
Como é possível verificar, a área da necrose térmica é menor quando se utiliza um 
cimento de alta viscosidade (cimento C) e maior quando se utiliza um cimento de baixa 
viscosidade (cimento A).  
Para se quantificar a zona afetada pela necrose, foi efetuada uma medição segundo 
o eixo vertical (dy) a partir da zona central do cimento, e segundo o eixo horizontal (dx) 
na zona medial, à esquerda do cimento. A Figura 36 ilustra as medições utilizadas através 
das linhas a preto. Mediante a análise dos modelos sem haste intramedular do Anexo D e 
respetivos valores registados, é possível constatar que com a utilização de um cimento de 
baixa viscosidade (cimento A), dx e dy aumentam em geral para o dobro em relação à 




































Figura 36- Medições da zona da necrose em modelos sem haste intramedular. 
 
Numa segunda fase foi feita a análise dos modelos numéricos com as hastes 
intramedulares. As Figuras 37 e 38 comparam os modelos com haste intramedular de 
Titânio das diferentes regiões anatómicas. Verifica-se que o comportamento do campo de 
temperaturas é em geral semelhante aos modelos sem haste intramedular, com pequenas 
diferenças.  
Figura 37-Exemplo de modelo computacional do fémur com haste intramedular de Titânio. 
 
Tíbia com artrose: Com haste de Ti + PMMA, M6 
  
Curvas de polimerização 
A B C D 
    
    
Figura 38- Exemplo de modelo computacional da tíbia com haste intramedular de Titânio. 
 
Fémur com artrose: Com haste de Ti + PMMA, M1 
  
Curvas de polimerização 
A B C D 
    





































Com a introdução da haste intramedular de Titânio, o cimento ósseo espalha-se ao 
longo do osso e da região trabecular, devido à alta condutividade térmica da haste 
intramedular. Nos modelos computacionais da tíbia não se verifica esse espalhamento ao 
longo da haste devido à particularidade do modelo. Contudo o efeito de necrose térmica, 
tal como nos modelos sem haste, apresenta maior efeito quando se utiliza o cimento A e 
menor quando se utiliza cimento C. 
Comparando os diferentes géneros, e através das Figuras 39 e 40, verifica-se que 
existe uma ligeira diferença da área afetada pela necrose na espessura do osso cortical e 
trabecular.  
Tíbia com artrose: Com haste de Ti + PMMA, M6 
  
Curvas de polimerização 
A B C D 
    
    
Figura 39- Exemplo de modelo computacional da tíbia com idade menor que 70 anos com haste 
intramedular de Titânio. 
 
Tíbia com artrose: Com haste de Ti + PMMA, M8 
  
Curvas de polimerização 
A B C D 
    
    
Figura 40- Exemplo de modelo computacional da tíbia com idade maior ou igual a 70 anos com haste 




































No entanto, os modelos computacionais comportam-se da mesma maneira, 
apresentando maior efeito quando se utiliza o cimento A e menor quando se utiliza 
cimento C.  
Por último comparando diferentes faixas etárias do mesmo género é possível 
verificar que existem diferenças apenas nas espessuras relativas ao osso trabecular e 
cortical. Os resultados obtidos através das Figuras 41 e 42 mostram que os modelos se 
comportam novamente da mesma forma que nas análises acima referidas.   
Fémur com metástase: Com haste de Ti + PMMA, M3 
  
Curvas de polimerização 
A B C D 
    
    
Figura 41- Exemplo de modelo computacional com idade menor que 70 anos com haste. 
 
Fémur com metástase: Com haste de Ti + PMMA, M4 
  
Curvas de polimerização 
A B C D 
    
    
Figura 42- Exemplo de modelo computacional com idade maior ou igual a 70 anos com haste. 
 
Numa terceira e última fase foi feita a análise dos modelos numéricos com as 
hastes intramedulares de Fibras de Carbono. No geral, e comparando os resultados por 
diferentes regiões anatómicas, géneros e faixas etárias é possível verificar alguma 



































No entanto, e através da Figura 43, verifica-se que a necrose térmica diminui em 
torno da região trabecular devido a uma menor condutividade térmica da haste.   
Fémur com artrose: Com haste de CF + PMMA, M1 
  
Curvas de polimerização 
A B C D 
    
    
Figura 43-Exemplo de modelo computacional com haste intramedular de Fibras de Carbono. 
 
Nos modelos com haste intramedular foi efetuada a medição da zona afetada pela 
necrose, segundo o eixo dy a partir da zona central junto à haste, Figuras 44 e 45. Nos 
modelos computacionais conforme a Figura 45, a medição é feita na zona superior junto 
à haste. 
 
Figura 44- Medições da zona da necrose em modelos conforme o Modelo 2. 
 
 























Mediante a análise das geometrias com haste intramedular do Anexo D, é possível 
constatar que na maioria dos modelos e conforme o Modelo 2, o cimento A e B abrangem 
uma maior região de necrose em comparação com a utilização dos cimentos C e D. Em 
outras geometrias, conforme o Modelo 3, devido à sua particularidade nem sempre se 
verifica o alcance total da necrose até á haste.  
No entanto, quando se utiliza um cimento de baixa viscosidade (cimento do tipo A) 
dy aumenta para o dobro em relação à utilização de um cimento de alta viscosidade 
(cimento do tipo C).     
Nos anexos E e F são apresentadas diferentes curvas do perfil de temperaturas 
registado em modelos sem e com haste intramedular, para o instante de pico da 
polimerização respetiva do cimento em uso.  
As Figuras 46, 47 e 48 representam as temperaturas obtidas em função da distância 
no tecido ósseo ao limite da zona de cimento. A temperatura máxima ocorre na interface 
osso esponjoso e cimento, atingindo maior valor com o cimento A em ambos os grupos. 
O cimento C produz um menor valor da temperatura no tecido ósseo. Também é possível 
verificar que os modelos com haste intramedular atingem altas temperaturas em curtas 
distâncias em comparação com os modelos sem haste. 
 
 
Figura 46- Temperatura, função da distância no tecido ósseo, para o pico da polimerização do PMMA em 




























Figura 47- Temperatura, função da distância no tecido ósseo, para o pico da polimerização do PMMA em 
modelos com haste intramedular de Fibras de Carbono. 
 
 
Figura 48-Temperatura, função da distância no tecido ósseo, para o pico da polimerização do PMMA em 
























































Os resultados obtidos nos diferentes modelos em análise, utilizando o método de 
elementos finitos, permitem concluir sobre o efeito da polimerização do cimento na 
propagação da temperatura no material ósseo e nos dispositivos médicos.  
Os modelos sem haste intramedular e para as diferentes regiões anatómicas, géneros 
e faixas etárias têm um comportamento muito semelhante, apresentando elevadas 
temperaturas na zona adjacente ao cimento ósseo. A temperatura mais elevada é registada 
com a utilização do cimento com baixa viscosidade. 
Foi ainda possível verificar o efeito de propagação de calor no tecido, sendo que a 
temperatura mais alta ocorre quando é utilizada a haste intramedular. A haste 
intramedular de titânio é melhor condutora desse calor, em comparação com a haste de 
fibras de carbono, função da sua condutividade e difusidade térmica. Em ambos os 
modelos com haste intramedulares, verifica-se que quando se utiliza um cimento de baixa 
viscosidade a região da necrose aumenta para o dobro em relação à mesma zona mas com 
a utilização de um cimento de alta viscosidade.     
Com base nos resultados obtidos, conclui-se que a maior temperatura e o 
consequente efeito de necrose térmica, ocorrem na interface cimento-osso-tumor e na 
presença de haste intramedular. O enchimento da zona afetada pelo tumor com cimento 
ósseo de menor viscosidade e na presença de uma haste intramedular de titânio apresenta 
a maior área de extensão da necrose térmica, podendo assim beneficiar clinicamente o 
menor crescimento tumoral.  
Como conclusão geral, o preenchimento de cimento ósseo de menor viscosidade e 
a estabilização estrutural com haste intramedular de titânio poderá beneficiar no 
tratamento de lesões líticas metastáticas de ossos longos, em prática clínica de controlo 
do crescimento do tumor local. A decisão do profissional clínico é importante na 





6.2. Trabalhos Futuros 
 Com base no presente trabalho, cujo principal objetivo foi o desenvolvimento de 
modelos computacionais para a avaliação da necrose térmica em sarcomas ósseos, obtidos 
por avaliação de imagens médicas, propõem-se como trabalhos futuros: 
 
•  Fazer o estudo numa faixa etária mais jovem, nomeadamente crianças; 
• Análise de outras regiões anatómicas afetadas por sarcomas ósseos; 
• Obtenção de imagens de tomografias computorizadas para realização de modelos 
3D e posterior análise; 
• Obter resultados com base em testes experimentais que reproduzam a avaliação 
da necrose térmica por utilização de modelos de animais; 
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Anexo B: Imagens médicas  
 
ID Género Idade Imagens 
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Anexo C: Medições 
Sem haste 









De Di De Di De Di De Di 
Fémur proximal 
(PTA) 
ID ID ID ID 
1 - - 4 36,3 20,5 7 - - 10 41,8 20,9 
2 - - 5 34,5 17,9 8 - - 11 41,0 29,2 
3 - - 6 35,2 20,2 9 - - 12 40,9 27,0 







13 32,9 20,6 16 38,3 17,5 19 - - 22 37,0 24,5 
Média (M3) 32,9 20,6 Média (M4) 38,3 17,5 Média - - Média (M5) 37,0 24,5 
Tíbia proximal 
(PTJ) 
25 36 28 28 41,8 32,9 31 58,5 46,1 34 55 48 
26 42,2 33,8 29 37,7 28,7 32 43,1 38,2 35 42,3 35,6 
27 45 32,3 30 45,1 39,3 33 60,7 50,9 36 53,6 46 
Média (M6) 41,1 31,4 Média (M7) 41,5 33,6 Média (M8) 54,1 45,1 Média (M9) 50,3 43,2 







Com haste e PMMA 









De Di d De Di d De Di d De Di d 
Fémur proximal 
(PTA) 
ID ID ID ID 
1 - - - 4 36,3 20,5 11 7 - - - 10 41,8 20,9 11 
2 - - - 5 34,5 17,9 11 8 - - - 11 41,0 29,2 11 
3 - - - 6 35,2 20,2 11 9 - - - 12 40,9 27,0 11 








13 32,9 20,6 11 16 38,3 17,5 11 19 - - - 22 37,0 24,5 11 
Média (M3) 32,9 20,6 11 Média (M4) 38,3 17,5 11 Média - - - Média (M5) 37 24,5 11 
Tíbia proximal 
(PTJ) 
25 36 28 11 28 41,8 32,9 11 31 58,5 46,1 11 34 55 48 11 
26 42,2 33,8 11 29 37,7 28,7 11 32 43,1 38,2 11 35 42,3 35,6 11 
27 45 32,3 11 30 45,1 39,3 11 33 60,7 50,9 11 36 53,6 46 11 
Média (M6) 41,1 31,4 11 Média (M7) 41,5 33,6 11 Média (M8) 54,1 45,1 11 Média (M9) 50,3 43,2 11 










Anexo D: Análise térmica em função das diferentes curvas de PMMA 
Fémur com artrose: Sem haste + PMMA, M1 
  
Curvas de polimerização 
A B C D 
    
    
dx, mm dy, mm dx, mm dy, mm dx, mm dy, mm dx, mm dy, mm 
9 9 6 6,3 4 4,3 5 4,8 
 
 
Fémur com artrose: Sem haste + PMMA, M2 
  
Curvas de polimerização 
A B C D 
    
    
dx, mm dy, mm dx, mm dy, mm dx, mm dy, mm dx, mm dy, mm 
8,8 8 6 5,8 4 3,8 5 5,4 
 
 
Fémur com metástase: Sem haste + PMMA, M3 
  
Curvas de polimerização 
A B C D 
    
    
dx, mm dy, mm dx, mm dy, mm dx, mm dy, mm dx, mm dy, mm 




















































Fémur com metástase: Sem haste + PMMA, M4 
  
Curvas de polimerização 
A B C D 
    
    
dx, mm dy, mm dx, mm dy, mm dx, mm dy, mm dx, mm dy, mm 
8,8 10,8 6,5 7,5 3 4 5 6,3 
 
 
Fémur com metástase: Sem haste + PMMA, M5 
  
Curvas de polimerização 
A B C D 
    
    
dx, mm dy, mm dx, mm dy, mm dx, mm dy, mm dx, mm dy, mm 
8,8 9,8 6,8 7,5 3,3 3,8 5 5,5 
 
 
Tíbia com artrose: Sem haste + PMMA, M6 
  
Curvas de polimerização 
A B C D 
    
    
dx, mm dy, mm dx, mm dy, mm dx, mm dy, mm dx, mm dy, mm 




















































Tíbia com artrose: Sem haste + PMMA, M7 
  
Curvas de polimerização 
A B C D 
    
    
dx, mm dy, mm dx, mm dy, mm dx, mm dy, mm dx, mm dy, mm 
8,5 9,5 6,3 6,8 3,3 3,8 5 5,5 
 
Tíbia com artrose: Sem haste + PMMA, M8 
  
Curvas de polimerização 
A B C D 
    
    
dx, mm dy, mm dx, mm dy, mm dx, mm dy, mm dx, mm dy, mm 
8,5 8,5 6,5 6,3 3,3 3,3 5 5 
 
Tíbia com artrose: Sem haste + PMMA, M9 
  
Curvas de polimerização 
A B C D 
    
    
dx, mm dy, mm dx, mm dy, mm dx, mm dy, mm dx, mm dy, mm 




















































Fémur com artrose: Com haste de Ti + PMMA, M1 
  
Curvas de polimerização 
A B C D 
    
    
dy, mm dy, mm dy, mm dy, mm 
total total 5 7,5 
 
 
Fémur com artrose: Com haste de Ti + PMMA, M2 
  
Curvas de polimerização 
A B C D 
    
    
dy, mm dy, mm dy, mm dy, mm 
total total total total 
 
 
Fémur com metástase: Com haste de Ti + PMMA, M3 
  
Curvas de polimerização 
A B C D 
    
    
dy, mm dy, mm dy, mm dy, mm 




















































Fémur com metástase: Com haste de Ti + PMMA, M4 
  
Curvas de polimerização 
A B C D 
    
    
dy, mm dy, mm dy, mm dy, mm 
total 7,5 4,3 5,8 
 
 
Fémur com metástase: Com haste de Ti + PMMA, M5 
  
Curvas de polimerização 
A B C D 
    
    
dy, mm dy, mm dy, mm dy, mm 
total total total total 
 
 
Tíbia com artrose: Com haste de Ti + PMMA, M6 
  
Curvas de polimerização 
A B C D 
    
    
dy, mm dy, mm dy, mm dy, mm 




















































Tíbia com artrose: Com haste de Ti + PMMA, M7 
  
Curvas de polimerização 
A B C D 
    
    
dy, mm dy, mm dy, mm dy, mm 
total total 3 4,2 
 
Tíbia com artrose: Com haste de Ti + PMMA, M8 
  
Curvas de polimerização 
A B C D 
    
    
dy, mm dy, mm dy, mm dy, mm 
7 5,3 2,8 4,5 
 
Tíbia com artrose: Com haste de Ti + PMMA, M9 
  
Curvas de polimerização 
A B C D 
    
    
dy, mm dy, mm dy, mm dy, mm 




















































Fémur com artrose: Com haste de CF + PMMA, M1 
  
Curvas de polimerização 
A B C D 
    
    
dy, mm dy, mm dy, mm dy, mm 
total total 5 6,8 
 
 
Fémur com artrose: Com haste de CF + PMMA, M2 
  
Curvas de polimerização 
A B C D 
    
    
dy, mm dy, mm dy, mm dy, mm 
total total total total 
 
 
Fémur com metástase: Com haste de CF + PMMA, M3 
  
Curvas de polimerização 
A B C D 
    
    
dy, mm dy, mm dy, mm dy, mm 




















































Fémur com metástase: Com haste de CF + PMMA, M4 
  
Curvas de polimerização 
A B C D 
    
    
dy, mm dy, mm dy, mm dy, mm 
total 7,5 4,3 5,8 
 
 
Fémur com metástase: Com haste de CF + PMMA, M5 
  
Curvas de polimerização 
A B C D 
    
    
dy, mm dy, mm dy, mm dy, mm 
total total total total 
 
 
Tíbia com artrose: Com haste de CF + PMMA, M6 
  
Curvas de polimerização 
A B C D 
    
    
dy, mm dy, mm dy, mm dy, mm 



















































Tíbia com artrose: Com haste de CF + PMMA, M7 
  
Curvas de polimerização 
A B C D 
    
    
dy, mm dy, mm dy, mm dy, mm 
total total total total 
 
 
Tíbia com artrose: Com haste de CF + PMMA, M8 
  
Curvas de polimerização 
A B C D 
    
    
dy, mm dy, mm dy, mm dy, mm 
7,5 5,8 3 4,5 
 
 
Tíbia com artrose: Com haste de CF + PMMA, M9 
  
Curvas de polimerização 
A B C D 
    
    
dy, mm dy, mm dy, mm dy, mm 



















































Anexo E: Temperatura, função da distância no tecido ósseo, para o pico 
da polimerização do PMMA em modelos sem haste intramedular  



































































































































































































































































Anexo F: Temperatura, função da distância no tecido ósseo, para o pico 
da polimerização do PMMA em modelos com haste intramedular  
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